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固相萃取掺氧空气 －乙炔火焰原子吸收光谱法测定水和植物
样品中的痕量镓

叶陆芳，宋小华，余代顺，杨小慢，谢文根，吴少尉

（湖北民族大学化学与环境工程学院，湖北 恩施 ４４５０００）

摘要：目前研究萃取分离富集镓大多偏向在强酸性体系中，一定程度上给操作带来安全风险，另需耐酸器皿

设备，易污染，空白背景值高。本文开发了一种在弱酸性条件下萃取分离富集痕量镓的方法。以大孔吸附树

脂为载体，十六烷基三甲基溴化铵调节其表面极性，热固化负载２－乙基己基磷酸（２－乙基己基）酯，制备了
镓的萃取树脂。动态考察了固相萃取镓的吸附容量，优化选择固相萃取分离富集条件，实验表明萃取条件温

和，分离富集痕量镓效果理想。当溶液酸度为ｐＨ２．５时，Ｇａ（Ⅲ）达到最大的回收率９９％，并确定了掺氧空
气乙炔火焰原子吸收光谱法（ＦＡＡＳ）测定镓的最佳参数，提升了常规空气乙炔ＦＡＡＳ测定镓的灵敏度。方法
检出限（３σ）为２．６ｎｇ／ｍＬ，相对标准偏差（ＲＳＤ，ｎ＝７）为２．８７％，加标回收率在９５．７％～１０２．０％之间，理论
富集倍数为４０。本方法已应用于自来水、中药材和水培蔬菜样品中痕量镓的测定，简便、快速、可靠。
关键词：水；植物；镓；固相萃取；掺氧空气乙炔火焰；原子吸收光谱法

要点：

（１）制备价廉的固相萃取介质。
（２）在弱酸性体系中对痕量Ｇａ进行固相萃取分离预富集前处理。
（３）优化了固相萃取Ｏ２－空气－乙炔ＦＡＡＳ测定镓的方法，拓宽了ＦＡＡＳ使用范围。
中图分类号：Ｏ６５７．３１ 文献标识码：Ｂ

镓及其化合物在冶金电子、航空航天、能源、通

信、生物医药等领域有着广泛的应用。镓在地壳中

的平均含量为１８μｇ／ｇ［１］，而在生物圈植物和水体中
含量更低，除了富镓植物外，一般植物中的镓含量在

几十个ｎｇ／ｇ到几百个ｎｇ／ｇ，自然水体中镓含量低于
５ｎｇ／Ｌ。镓的广泛使用可以导致地下水含量提升到
几十个μｇ／Ｌ［２］。一些镓化合物具有抗菌消炎和抑
制人类肿瘤免疫活性［３］，人体内的微量镓可能来源

于饮水、食物等。这些源头中痕量镓的准确测定为

环境监测评价、生物体内镓的生理生化作用机理研

究提供了有力技术支持。简便、快速、准确测定水、

植物样品中的痕量 Ｇａ是分析测试工作要解决的重
要内容。

常用的镓检测方法，已有电感耦合等离子体发

射光谱法（ＩＣＰ－ＯＥＳ）用于测定高纯金属［４］、地质样

品［５－６］中的镓；光度比色法测定地质赤泥样品中的

镓［７－９］；石墨炉原子吸收光谱法（ＧＦＡＡＳ）测定土壤
中的镓［１０－１２］。电感耦合等离子体质谱法［１３］（ＩＣＰ－
ＭＳ）具有多元素同时检测能力，已报道应用 ＩＣＰ－
ＭＳ测定了燃料煤炭［１４］、环境样品中［１５］镓、铟、锗三

元素，同时测定食品中镓、锗、铜、锌等 ３１种元
素［１６］，测定地质样品中微量镓［１７－１８］以及人尿中镓
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抗癌药物等［１９］。比色法需要控制合适的酸碱度待

络合显色稳定后再测定，抗干扰较差，操作繁琐。镓

虽然熔点较低，沸点却很高，石墨炉 ＡＡＳ可以测定
镓含量在几十个ｎｇ／ｍＬ以上的样品，但均需要另外
加入基体改进剂改善原子化效率［１１］，不致于施加太

高的原子化温度，否则会大大缩短石墨管的使用寿

命。若以常规空气 －乙炔火焰原子吸收光谱法
（ａｉｒ－ａｃｅｔｙｌｅｎｅＦＡＡＳ）直接测定［２０］，特征灵敏度仅

为２．３μｇ／ｍＬ（１％吸收），Ｗｕ等［２１］采用镓元素双线

吸收法测量了掺氧空气乙炔新型高温火焰的温度并

研究其原子吸收光谱分析性能，测定镓的特征灵敏

度达０．３μｇ／ｍＬ（１％吸收），但仍然较难直接进行痕
量检测。

采用适当的分离富集技术来提高分析方法的灵

敏度和选择性是有效措施。前人研究了液相萃

取［２２－２３］、固相萃取（ＳＰＥ）［２４－３０］等样品前处理技术，
分离除去大量铝、钙、镁等基体成分，同时使痕量镓

得以富集。但萃取分离富集镓大多偏向在强酸性体

系［２２－２７］中，如Ａｍｉｎ等［２６］使用２ｍｏｌ／Ｌ硝酸，并在分
离体系［２３－２４］中使用了浓度高达５～６ｍｏｌ／Ｌ的盐酸，
在一定程度给操作带来安全风险，还需耐酸实验器

皿，易污染，空白背景值高。故开发弱酸性条件下萃

取分离富集、快速检测痕量镓联用分析体系将给应

用带来极大的便利。

本文实验选择ＡＢ８大孔吸附树脂作模板载体，
十六烷基三甲基溴化铵调节其表面极性，热固化负

载２－乙基己基磷酸（２－乙基己基）酯，制备镓的萃
取树脂，应用该树脂对水体和植物样品中的痕量镓

进行固相萃取分离预富集。通过优化选择固相萃取

分离富集条件，设定掺氧空气乙炔 ＦＡＡＳ最佳测定
参数，建立了痕量镓的分离富集与简便快速的分析

方法。

１　实验部分
１．１　仪器及工作参数

ＷＦＸ－２１０型原子吸收光谱仪（北京北分瑞利
分析仪器有限公司）。仪器工作参数为：Ｇａ分析线
２８７．４ｎｍ，光谱带宽０．２ｎｍ，时间积分测量２．０ｓ，灯
电流３．０ｍＡ，观测高度３ｍｍ，乙炔流量６．０Ｌ／ｍｉｎ，氧
气流量３．５Ｌ／ｍｉｎ，空气流量６．５Ｌ／ｍｉｎ。

ＨＬ－２型旋转蠕动恒流泵（自制 ＰＴＦＥ微柱，
２０ｍｍ×２．０ｍｍ ｉ．ｄ．）。恒流泵上柱流速 １．０
ｍＬ／ｍｉｎ，洗脱流速 ０．４０ｍＬ／ｍｉｎ。内径 １．０ｍｍ的
ＰＴＦＥ连接管。ＰＨＳＪ－３Ｆ酸度计。

１．２　标准溶液和主要试剂
Ｇａ（Ⅲ）标准储备溶液（１０００μｇ／ｍＬ）：准确称取

０．１３４４ｇ优级纯三氧化二镓于烧杯中，加入 ３ｍＬ
５０％的盐酸，于水浴上加热溶解，以５％盐酸转移定
容于１００．０ｍＬ容量瓶中，摇匀。

Ｇａ（Ⅲ）标准工作液（１．０μｇ／ｍＬ）：吸取镓的标
准储备液用１％盐酸逐级稀释制备。
２－乙基己基磷酸（２－乙基己基）酯（ＡＲ）、十

六烷基三甲基溴化铵（分析纯）、盐酸为优级纯，超

纯水（ＭｉｌｌｉＱ）。常规方法配制１０ｇ／Ｌ或１ｇ／Ｌ干扰
离子溶液；实验前先在１０％的硝酸中浸泡玻璃器皿
至少２４ｈ，再分别用自来水和超纯水冲洗干净备用。
１．３　实验样品

澄清透明无异味的自来水样（恩施市一水厂）

在实验室直接接取；黑色何首乌粉样（购自当地中

药店）；本地超市购买的落花生，用 ２００μｇ／ｍＬ（以
Ｇａ计）的硝酸镓溶液培养花生芽，待长至８～１０ｃｍ
白色芽苗后，晒干研磨成粹粉待测。

１．４　萃取树脂及微柱制备
大孔吸附树脂 ＸＤＡ－１Ｂ、ＬＳＡ－１０、ＨＺ８１８、

ＡＢ－８、Ｄ４００６均有着较大的孔径和比表面积，其中
ＨＺ８１８、Ｄ４００６体现非极性，而 ＸＤＡ－１Ｂ、ＬＳＡ－１０、
ＡＢ－８表现为弱极性。实验选用５种６０目大孔吸
附树脂作模板直接负载萃取剂 ２－乙基己基磷酸
（２－乙基己基）酯，ＸＤＡ－１Ｂ和ＡＢ－８两者的负载
量相当且均高于 ＨＺ８１８、Ｄ４００６、ＬＳＡ－１０树脂。鉴
于ＡＢ－８的成本更加便宜，选择ＡＢ－８树脂作模板
载体，其表面呈疏水弱极性，为了提高电负性萃取剂

Ｐ５０７的负载量，选用既有合适疏水基团又带有明显阳
离子基团的表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵

（ＣＴＡＢ）来协同树脂负载萃取剂。称取３．０ｇ已预处
理［３１］的大孔树脂 ＡＢ－８于烧杯中，加入 １５ｍＬ
０．５％（ｍ／Ｖ）ＣＴＡＢ－乙醇溶液，在摇床中振荡 ８ｈ
过滤，将树脂转移于瓷盘中，８５℃下将改良树脂烘干
３ｈ。取出冷至室温后转移至 １００ｍＬ锥形瓶中，加
１５ｍＬ５０％（ｍ／Ｖ）的２－乙基己基磷酸（２－乙基己
基）酯－石油醚溶液，摇床中振荡吸附负载１８ｈ，过
滤转移干净瓷盘中，８５℃加热烘干６ｈ固化制备萃
取树脂。准确称取两份５０ｍｇ萃取树脂，分别装入
两个ＰＴＦＥ微柱中，在柱两端填充少许纤维棉，两端
螺帽接口旋紧后，将两个微柱平行接入一台旋转蠕

动恒流泵上待用。

１．５　分离富集步骤
先用少许超纯水冲洗微柱，再用１．０ｍＬｐＨ２．５
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的盐酸－甘胺酸缓冲液调节萃取树脂。将酸度已调
节到ｐＨ２．５的４０．０ｍＬ样品溶液均分两份，在设定
流速下，分别让恒流泵以顺逆时针两方向同步泵入

溶液，吸入两个平行柱中进行分离富集，富集完成

后，用两份０．５０ｍＬ１．５ｍｏｌ／Ｌ盐酸洗脱富集的镓，合
并收集洗脱液并用掺氧空气乙炔 ＦＡＡＳ检测其中镓
的含量。

１．６　实际样品处理和测定
直接在实验室接取自来水２２０ｍＬ（ｐＨ７．８６），

加入２５ｍＬ盐酸－甘胺酸缓冲溶液，调节 ｐＨ２．５并
定容到２５０．０ｍＬ。分取４０．０ｍＬ水样依照１．５节分
离富集步骤处理后，掺氧空气乙炔 ＦＡＡＳ测定自来
水中的镓含量。

准确称取三份０．８０００～１．００００ｇ干何首乌生物
粉平行样于５０ｍＬ瓷坩埚中，在可调电炉上加热炭
化，当不冒烟后移入马弗炉内，升温至５５０℃，灰化
约３ｈ，冷却后取出，见所有埚底呈灰白色，分别加入
５ｍＬ１０％硝酸超声分散溶解灰分。用盐酸 －甘胺
酸缓冲液调节ｐＨ，转移并定容到５０．０ｍＬ容量瓶中
（ｐＨ２．５），摇匀静置。分取４０．０ｍＬ样品溶液依照
１．５节分离富集步骤处理后，测定何首乌中的镓
含量。

图１　镓固相萃取条件的选择
Ｆｉｇ．１　ＣｈｏｉｃｅｏｆｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｆｏｒＧａ

准确平行称取三份０．１０００～０．２０００ｇ水培花生

芽干粉样于５０ｍＬ瓷坩埚中，在可调电炉上加热炭
化，当不冒烟后移入马弗炉内，升温至５５０℃，灰化
约１ｈ，冷却后取出，见所有埚底无炭粒呈白色，分别
加入５ｍＬ１０％硝酸超声分散溶解灰分。用盐酸 －
甘胺酸缓冲液调节 ｐＨ，分别转移定容到 １００．０ｍＬ
容量瓶中（ｐＨ２．５），摇匀静置。分取４０．０ｍＬ样品
溶液依照１．５节分离富集步骤处理后，测定花生芽
粉中的镓含量。

２　结果与讨论
２．１　固相萃取条件的选择
２．１．１　ｐＨ的影响

待分离富集溶液的酸碱度（ｐＨ）是影响萃取效
率的一个关键因素，决定着萃取率的高低。按１．５
节步骤操作，保持上柱流速 ０．５ｍＬ／ｍｉｎ，洗脱流速
０．２ｍＬ／ｍｉｎ时，实验研究了ｐＨ值对 Ｇａ（Ⅲ）在固相
萃取柱上回收率的影响。从图１ａ看出，当 ｐＨ值从
１到２．５时，Ｇａ（Ⅲ）的保留逐渐增加；在 ｐＨ２．５时
几乎达到全部回收（回收率最大，达到 ９９％）；
ｐＨ＞３后，回收率又开始下降，这可能在 ｐＨ２．５时
萃取树脂更易络合 Ｇａ（Ⅲ）。本实验选择溶液 ｐＨ
２．５作为萃取富集Ｇａ（Ⅲ）的酸度条件。
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２．１．２　上柱流速的影响
溶液的上柱流速影响待测物在萃取树脂上的吸

附动力学行为。配制浓度为５０．０ｎｇ／ｍＬ的 Ｇａ（Ⅲ）
溶液（ｐＨ２．５），保持恒定洗脱流速０．２ｍＬ／ｍｉｎ，研
究上柱流速对Ｇａ（Ⅲ）吸附行为的影响。结果如图
１ｂ所示，当上柱流速从０．２ｍＬ／ｍｉｎ逐渐增加到１．０
ｍＬ／ｍｉｎ时，Ｇａ（Ⅲ）的总回收率基本不受影响，超过
９５％以上，上柱流速大于１．０ｍＬ／ｍｉｎ时，回收率开
始下降。本实验选择上柱流速为１．０ｍＬ／ｍｉｎ。
２．１．３　洗脱流速的影响

洗脱剂的流速对待测物回收率也有影响，洗脱

流速太快，待测物不能完全被洗脱下来，从而影响回

收率。配制浓度为５０．０ｎｇ／ｍＬ的 Ｇａ（Ⅲ）样品溶液
（ｐＨ２．５），保持上柱流速为 １．０ｍＬ／ｍｉｎ时，用１．０
ｍＬ１．５ｍｏｌ／Ｌ盐酸考察洗脱流速对 Ｇａ（Ⅲ）洗脱效
果的影响。结果如图１ｃ所示，当洗脱流速低于０．５
ｍＬ／ｍｉｎ时，Ｇａ（Ⅲ）的回收率都高于９５％；洗脱流速
大于０．５ｍＬ／ｍｉｎ时，回收率明显下降。本实验选择
０．５ｍＬ／ｍｉｎ的洗脱流速。
２．１．４　洗脱剂体积的影响

为了考察洗脱剂体积对Ｇａ（Ⅲ）回收率的影响，
实验配制 ｐＨ值为 ２．５，浓度为 ５０．０ｎｇ／ｍＬ的
Ｇａ（Ⅲ）样品溶液，上柱流速为１．０ｍＬ／ｍｉｎ，上柱体
积为２０．０ｍＬ时。保持洗脱流速为 ０．５ｍＬ／ｍｉｎ，考
察不同体积的 １．５ｍｏｌ／Ｌ盐酸洗脱剂对所保留的
Ｇａ（Ⅲ）的洗脱效果。结果表明，洗脱剂体积在０．２
～０．７ｍＬ范围内时，都能够定量回收 Ｇａ（Ⅲ），回收
率超过９５％。综合考虑到富集倍数和ＦＡＡＳ检测进
样体积量的要求，选择洗脱剂体积为０．５ｍＬ。
２．１．５　洗脱剂浓度的影响

为了考察洗脱剂浓度对Ｇａ（Ⅲ）回收率的影响，
配制浓度为 ５０．０ｎｇ／ｍＬ的 Ｇａ（Ⅲ）样品溶液
（ｐＨ２．５），维持上柱流速 １．０ｍＬ／ｍｉｎ，洗脱流速
０．５ｍＬ／ｍｉｎ，固定洗脱剂体积 １．０ｍＬ。考察不同浓
度的盐酸对所保留的 Ｇａ（Ⅲ）洗脱效果。结果如图
１ｄ所示，盐酸浓度在 １．０～２．０ｍｏｌ／Ｌ范围内时，
Ｇａ（Ⅲ）的回收率在９５％以上。本实验选择洗脱剂
浓度为１．５ｍｏｌ／Ｌ。
２．１．６　干扰离子的影响

为了考察常见共存离子对 Ｇａ（Ⅲ）分离富集及
其测定的影响，在浓度为５０ｎｇ／ｍＬ的 Ｇａ（Ⅲ）的溶
液中，分别加入不同浓度的 Ａｌ３＋、Ｆｅ３＋、Ｍｎ２＋、Ｋ＋、
Ｎａ＋、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、Ｐｂ２＋、Ｃｕ２＋和 Ｚｎ２＋等离子。在最
佳的实验条件下，考察它们对Ｇａ（Ⅲ）信号强度的影

响。当待测元素的信号测定误差小于±５％时，认为
所加入的干扰离子对待测物的分离及测定无影响，

实验结果表明以下共存离子的浓度量无干扰：Ｎａ＋、
Ｋ＋（３．０ｍｇ／ｍＬ）；Ｍｇ２＋、Ｃａ２＋（２．０ｍｇ／ｍＬ）；Ｃｕ２＋和
Ｆｅ３＋、Ａｌ３＋、Ｚｎ２＋（１．０ｍｇ／ｍＬ）；Ｍｎ２＋和 Ｐｂ２＋（０．５
ｍｇ／ｍＬ）。
２．１．７　萃取柱的稳定性及其吸附容量

在每次分离富集完成后，依次用稀酸、纯水、ｐＨ
２．５的缓冲溶液清洗平衡萃取柱，接着进行再次分
离富集。实验结果表明，当萃取柱重复使用次数超

过６０次时，对 Ｇａ（Ⅲ）的回收率仍然可达 ９０％以
上。在选定的最佳分离富集条件下，将浓度为

２０μｇ／ｍＬ的Ｇａ（Ⅲ）溶液连续通过微柱，每１ｍＬ流
出液收集为一个溜分，以掺氧空气乙炔 ＦＡＡＳ测定
每一个溜分中 Ｇａ（Ⅲ）的浓度，以流出液溜分中
Ｇａ（Ⅲ）的浓度超过１．０μｇ／ｍＬ时作为始漏点（即上
柱试液浓度的５％），评估萃取柱对 Ｇａ（Ⅲ）的动态
吸附容量为２９．１ｍｇ／ｇ。
２．２　掺氧空气乙炔ＦＡＡＳ测定参数选择
２．２．１　氧气、乙炔流量

镓的吸收信号与Ｏ２、乙炔流量及其含量比有很
大的关系。增大 Ｏ２流量可以提高火焰的温度，有
利于镓原子化。但是Ｏ２流量过大，火焰的还原性气
氛减弱，会使镓的信号有所降低，另外燃烧速度不宜

过快，以防回火。在空气流量为６．５Ｌ／ｍｉｎ条件下，
始终保持火焰微富燃，改变Ｏ２和乙炔流量进行优化
实验选择，当 Ｏ２流量为 ３．５Ｌ／ｍｉｎ，乙炔流量为
６．０Ｌ／ｍｉｎ时灵敏度最高。此时预混合气中 Ｏ２总含
量为３０％，Ｏ２与乙炔气量比约为１∶１．２５。
２．２．２　火焰观测高度

固定空气流量为 ６．５Ｌ／ｍｉｎ，Ｏ２流量为 ３．５
Ｌ／ｍｉｎ，乙炔流量为６．０Ｌ／ｍｉｎ，试验了火焰观测高度
对５μｇ／ｍＬＧａ吸光度的影响。结果表明观测高度
为３ｍｍ时吸光度最大为０．０９６，故选定最佳观测高
度为３ｍｍ。
２．３　分析性能

试样溶液与 Ｇａ（Ⅲ）浓度分别为 ０．００、１０．０、
２０．０、４０．０、８０．０、１００．０ｎｇ／ｍＬ的标准系列溶液萃取
富集后，用标准曲线法校准。在选择的最优实验条

件下，对本方法的分析性能进行了评价。拟合曲线

方程为Ａ＝０．０００８ρ＋０．０００３，相关系数 ｒ＝０．９９９。
以１．５ｍｏｌ／Ｌ的盐酸做空白溶液（内含０．１％ＫＣｌ消
电离剂），依据ＩＵＰＡＣ定义，测定Ｇａ的检出限（３σ）
为 ２．６ｎｇ／ｍＬ，相对标准偏差（ＲＳＤ）为 ２．８７％
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（ρ＝２５．０ｎｇ／ｍＬ，ｎ＝７），理论富集倍数为 ４０倍。
将本方法与文献所报道的关于固相萃取（ＳＰＥ）分离
测定镓的分析性能对比，从表１中的数据来看，得到
了较低的检出限，这与后续采用掺氧空气乙炔火焰

原子吸收光谱法改善了测定灵敏度有关。若在吸附

容量内增加上柱溶液体积，富集倍数还可以增加，检

出限进一步降低。

表１　本文与文献报道固相萃取分析镓的方法性能比较
Ｔａｂｌｅ１　ＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｍｅｔｈｏｄｗｉｔｈｔｈｏｓｅｒｅｐｏｒｔｅｄｉｎｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｆｏｒＧａ（Ⅲ）

吸附剂 方法 富集倍数 检出限 样品 文献

聚氨酯塑料 ＳＰＥ－ＩＣＰ－ＭＳ － ２２ｎｇ／ｇ 稀土矿石 ［２４］
改性胺基硅胶 ＳＰＥ－ＦＡＡＳ ２００ ４．１ｎｇ／ｍＬ 水，沉积物 ［２５］

ＡｍｂｅｒｌｉｔｅＸＡＤ－４树脂 ＳＰＥ－ＵＶ－Ｖｉｓ ５００ ３．１ｎｇ／ｍＬ 水，生物 ［２６］

聚氨酯泡沫体强酸阳离子交换纤维
ＳＰＥ－ＦＡＡＳ
ＳＰＥ－ＩＣＰ－ＡＥＳ

４０
－

６．０ｎｇ／ｍＬ
３．９ｎｇ／ｍＬ

铝合金，尿液

铝土岩

［２７］
［２８］

离子印迹多壁碳纳米管 ＳＰＥ－ＦＡＡＳ ４３ ３．０３ｎｇ／ｍＬ 飞灰 ［２９］
磷酸三丁酯纤维棉 ＳＰＥ－ＩＣＰ－ＡＥＳ ５ ６５ｎｇ／ｍＬ 地质样品 ［３０］

改性大孔树脂
ＳＰＥ－掺氧空气
乙炔 ＦＡＡＳ

４０ ２．６ｎｇ／ｍＬ 水，植物 本研究

表２　样品测定分析结果（ｎ＝３）
Ｔａｂｌｅ２　ＡｎａｌｙｔｉｃａｌｒｅｓｕｌｔｓｆｏｒＧａ（Ⅲ）ｉｎｗａｔｅｒｓｏｌｕｔｉｏｎａｎｄｓｏｌｉｄｓａｍｐｌｅｓ（ｎ＝３）

样品

样品含量

水样（μｇ／Ｌ）

植物（μｇ／ｇ）

平均值

水样（μｇ／Ｌ）

植物（μｇ／ｇ）

加标量

水样（μｇ／Ｌ）

测定值

水样（μｇ／Ｌ）
回收率

（％）

ＩＣＰ－ＭＳ法

水样（μｇ／Ｌ）

植物（μｇ／ｇ）

自来水 ２０．９，２０．３，１９．１ ２０．１
１５

２５

３３．６

４６．０

９５．７

１０２．０
１９．３

何首乌 １．２７，１．２９，１．３６ １．３１ － － － １．２７
花生芽 ６１．３，６１．９，６０．５ ６１．２ － － － ６２．３

注：标注“－”为植物固体样未做加标回收实验。

２．４　样品分析
将本法分别用于自来水、中药何首乌和水培蔬

菜花生芽干粉中镓的测定，平行三次测试结果见

表２，液体试样的加标回收率在９５．７％～１０２．０％之
间，各种样品测定结果与 ＩＣＰ－ＭＳ测定较为一致。
对于何首乌和花生芽消解后的样品溶液，依照罗道

成等［９］的方法。萃取富集 －８－羟基喹啉显色光度
法测定其中 Ｇａ（Ⅲ）的含量，分别为 １．２３μｇ／ｇ和
６０．４μｇ／ｇ，与本法测定无明显差异，推测消解后的
样品溶液中镓基本是以无机三价态Ｇａ（Ⅲ）存在。

３　结论
本文通过十六烷基三甲基溴化铵调节 ＡＢ－８

大孔吸附树脂表面极性，负载 ２－乙基己基磷酸
（２－乙基己基）酯制备镓的萃取树脂，对无机形态
Ｇａ（Ⅲ）进行固相萃取分离预富集前处理。优化了
Ｏ２－空气 －乙炔 ＦＡＡＳ测定镓的参数，建立了固相
萃取 Ｏ２－空气 －乙炔 ＦＡＡＳ测定痕量镓的方法。
该方法成本低廉、简便，拓宽了 ＦＡＡＳ的使用范围；
回收率高，相较于偏强酸性萃取体系，富集样品溶液

的酸度降低，在ｐＨ２．５时几乎达到全部回收，分析
操作应用带来了极大便利。但上柱吸附流速不高，

这也部分限制了分析效率。

４　参考文献
［１］　 ＴａｋｅｋａｗａＦ，ＫｕｒｏｄａＲ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍｉｎｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ

ｍａｔｅｒｉａｌｓ ｂｙ ｇｒａｐｈｉｔｅ － ｆｕｒｎａｃｅ ａｔｏｍｉｃ ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，１９８８，３５（９）：７３７－７３９．

［２］　 ＫａｍａｔＪＶ，ＧｕｉｎＳＫ，ＰｉｌｌａｉＪＳ，ｅｔａｌ．Ｓｃｏｐｅｏｆｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
ａｎｄｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍ（Ⅲ）ｉｎｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｇｒｏｕｎｄ
ｗａｔｅｒｂｙｓｑｕａｒｅｗａｖｅａｎｏｄｉｃｓｔｒｉｐｐｉｎｇｖｏｌｔａｍｍｅｔｒｙｏｎ
ｂｉｓｍｕｔｈｆｉｌｍｅｌｅｃｔｒｏｄｅ［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，２０１１，８６：２５６－２６５．

［３］　 郑路，王治伦，陈群，等．“有机镓胶囊”治疗成人大骨
节病的效果研究［Ｊ］．中国地方病防治杂志，２０１４，２９

—７４２—

第２期 叶陆芳，等：固相萃取掺氧空气－乙炔火焰原子吸收光谱法测定水和植物样品中的痕量镓 第３９卷



（４）：２４９－２５１．
ＺｈｅｎｇＬ，ＷａｎｇＺＬ，ＣｈｅｎＱ，ｅｔａｌ．Ｔｒｅａｔｍｅｎｔｅｆｆｅｃｔｏｆ
ｏｒｇａｎｉｃｇａｌｌｉｕｍｃａｐｓｕｌｅｏｎｔｈｅａｄｕｌｔＫＢＤ［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｎｔｒｏｌｏｆＥｎｄｅｍｉｃＤｉｓｅａｓｅｓ，２０１４，２９（４）：
２４９－２５１．

［４］　 ＴｈａｎｇａｖｅｌＳ，ＤａｓｈＫ，ＤｈａｖｉｌｅＳＭ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ
ｏｆｔｒａｃｅｓｏｆＡｓ，Ｂ，Ｂｉ，Ｇａ，Ｇｅ，Ｐ，Ｐｂ，Ｓｂ，Ｓｅ，ＳｉａｎｄＴｅｉｎ
ｈｉｇｈ－ｐｕｒｉｔｙｎｉｃｋｅｌｕｓｉｎｇｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａ－
ｏｐｔｉｃａｌｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ（ＩＣＰ－ＯＥＳ）［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，
２０１５，１３１：５０５－５０９．

［５］　 ＳａｎｔａｎａｄｅＦＡ，ＢａｒｂｏｓａＪＴＰ，ＭａｔｏｓＧＤ，ｅｔａｌ．Ｄｉｒｅｃｔ
ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍｉｎｂａｕｘｉｔｅｅｍｐｌｏｙｉｎｇＩＣＰ－ＯＥＳ
ｕｓｉｎｇｔｈｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｅｌｅｍｅｎｔｔｅｃｈｎｉｑｕｅｆｏｒｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ
ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ［Ｊ］．ＭｉｃｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＪｏｕｒｎａｌ，２０１３，１１０：
１９８－２０１．

［６］　 文加波，商丹，宋婉虹，等．电感耦合等离子体发射光
谱法测定铝土矿中镓———酸溶和碱熔预处理方法比

较［Ｊ］．岩矿测试，２０１１，３０（４）：４８１－４８５．
ＷｅｎＪＢ，ＳｈａｎｇＤ，ＳｏｎｇＷ Ｈ，ｅｔａｌ．Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆ
ｇａｌｌｉｕｍｉｎｂａｕｘｉｔｅｓｂｙｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａ－
ａｔｏｍｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ—Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｓａｍｐｌｅ
ｐｒｅｔｒｅａｔｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓｂｅｔｗｅｅｎａｌｋａｌｉｆｕｓｉｏｎａｎｄａｃｉｄ
ｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎ［Ｊ］．ＲｏｃｋａｎｄＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１１，３０
（４）：４８１－４８５．

［７］　 周含英，周方钦，白祖海，等．镓 －槲皮素的分光光度
法研究与应用［Ｊ］．分析科学学报，２００５，２１（１）：
１０７－１０８．
ＺｈｏｕＨＹ，ＺｈｏｕＦＱ，ＢａｉＺＨ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｇａｌｌｉｕｍ－
ｑｕｅｒｃｅｔｉｎ ｃｏｍｐｌｅｘ ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｒｙ ｆｏｒ ｔｈｅ
ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍｉｎＣｈｉｎｅｓｅｈｅｒｈａｌｍｅｄｉｃｉｎｅ［Ｊ］．
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎａｌｙｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅ，２００５，２１（１）：１０７－１０８．

［８］　 乐淑葵．催化分光光度法测定地质样品中微量镓［Ｊ］．
中国无机分析化学，２０１８，８（３）：１２－１５．
ＬｅＳＫ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍ ｉｎｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ
ｓａｍｐｌｅｓｂｙｃａｔａｌｙｔｉｃｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＩｎｏｒｇａｎｉｃＡｎａｌｙｔｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１８，８（３）：
１２－１５．

［９］　 罗道成，罗铸．萃取富集－８－羟基喹啉显色光度法测
定赤泥中微量 Ｇａ（Ⅲ）［Ｊ］．分析科学学报，２０１５，３１
（６）：８０５－８０８．
ＬｕｏＤＣ，ＬｕｏＺ．Ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
ｍｉｃｒｏＧａｉｎｒｅｄｍｕｄ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎａｌｙｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅ，
２０１５，３１（６）：８０５－８０８．

［１０］　米瑞华．稼的原子吸收光谱分析进展［Ｊ］．岩矿测试，
１９９６，１５（１）：５３－５５．
ＭｉＲＨ．ＡｄｖａｎｃｅｓｉｎＡＡＳｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍ［Ｊ］．
ＲｏｃｋａｎｄＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，１９９６，１５（１）：５３－５５．

［１１］　ＭａＤ，ＯｋａｍｏｔｏＹ，ＫｕｍａｍａｒｕＴ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ

ｇａｌｌｉｕｍｂｙｇｒａｐｈｉｔｅｆｕｒｎａｃｅａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ
ｗｉｔｈｃｏｍｂｉｎｅｄｕｓｅｏｆａｔｕｎｇｓｔｅｎ－ｃｏａｔｅｄＬ’ｖｏｖｐｌａｔｆｏｒｍ
ｔｕｂｅａｎｄａｃｈｅｍｉｃａｌｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅ［Ｊ］．Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ
ＣｈｉｍｉｃａＡｃｔａ，１９９９（３９０）：２０１－２０６．

［１２］　Ｌｏｐｅｚ－ＧａｒｃｉａＩ，ＣａｍｐｉｌｌｏＮ，Ａｒｎａｕ－ＪｅｒｅｚＩ，ｅｔａｌ．
ＥＴＡＡＳｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍ ｉｎｓｏｉｌｓｕｓｉｎｇｓｌｕｒｒｙ
ｓａｍｐｌｉｎｇ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎａｌｙｔｉｃａｌＡｔｏｍｉｃＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ，
２００４，１９（７）：９３５－９３７．

［１３］　ＮｉｅＸＤ，ＬｉａｎｇＹＺ，ＴａｎｇＹＧ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
ｔｒａｃｅｅｌｅｍｅｎｔｓｉｎｈｉｇｈｐｕｒｉｔｙｎｉｃｋｅｌｂｙｈｉｇｈｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｅｎｔｒａｌＳｏｕｔｈＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０１２，１９（９）：
２４１６－２４２０．

［１４］　唐碧玉，施意华，杨仲平，等．灰化酸溶 －电感耦合等
离子体质谱法测定煤炭中的镓锗铟［Ｊ］．岩矿测试，
２０１８，３７（４）：３７１－３７８．
ＴａｎｇＢＹ，ＳｈｉＹＨ，ＹａｎｇＺＰ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
ｇａｌｌｉｕｍ，ｇｅｒｍａｎｉｕｍａｎｄｉｎｄｉｕｍｉｎｃｏａｌｂｙｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ
ｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａ－ｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｗｉｔｈａｓｈｉｎｇａｃｉｄ
ｄｉｇｅｓｔｉｏｎ［Ｊ］．ＲｏｃｋａｎｄＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１８，３７（４）：
３７１－３７８．

［１５］　ＦｉｌｅｌｌａＭ，ＲｏｄｕｓｈｋｉｎＩ．Ａｃｏｎｃｉｓｅｇｕｉｄｅｆｏｒｔｈｅ
ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｌｅｓｓ－ｓｔｕｄｉｅｄｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－ｃｒｉｔｉｃａｌ
ｅｌｅｍｅｎｔｓ（Ｎｂ，Ｔａ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｇｅ，Ｔｅ） ｂｙｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ
ｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｉｎｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ
ｓａｍｐｌｅｓ［Ｊ］．ＳｐｅｃｔｒｏｃｈｉｍｉｃａＡｃｔａＰａｒｔＢ：Ａｔｏｍｉｃ
Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，２０１８，１４１：８０－８４．

［１６］　ＣｈｅｖａｌｌｉｅｒＥ，ＣｈｅｋｒｉＲ，ＺｉｎｃｋＪ，ｅｔａｌ．Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ
ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ３１ｅｌｅｍｅｎｔｓｉｎｆｏｏｄｓｔｕｆｆｓｂｙＩＣＰ－ＭＳ
ａｆｔｅｒｃｌｏｓｅｄ － ｖｅｓｓｅｌｍｉｃｒｏｗａｖｅ ｄｉｇｅｓｔｉｏｎ：Ｍｅｔｈｏｄ
ｖａｌｉｄａｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｔｈｅａｃｃｕｒａｃｙｐｒｏｆｉｌｅ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
ＦｏｏｄＣｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎａｎｄＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１５，４１：３５－４１．

［１７］　高贺凤，王超，张立纲．电感耦合等离子体质谱法精
确测定地质样品中的微量元素镓［Ｊ］．岩矿测试，
２０１３，３２（５）：７０９－７１４．
ＧａｏＨＦ，ＷａｎｇＣ，ＺｈａｎｇＬＧ．Ａｃｃｕｒａｔｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
ｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍ ｉｎ ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｓａｍｐｌｅｓｂｙ ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ
ｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａ－ｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．Ｒｏｃｋａｎｄ
ＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１３，３２（５）：７０９－７１４．

［１８］　李国榕，王亚平，孙元方，等．电感耦合等离子体质谱
法测定地质样品中稀散元素铬镓铟碲铊［Ｊ］．岩矿测
试，２０１０，２９（３）：２５５－２５８．
ＬｉＧＲ，ＷａｎｇＹＰ，ＳｕｎＹＦ，ｅｔａｌ．ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＣｒ，
Ｇａ，Ｉｎ，ＴｅａｎｄＴｌｉｎｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｓａｍｐｌｅｓｂｙｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ
ｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａ－ｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．Ｒｏｃｋａｎｄ
ＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１０，２９（３）：２５５－２５８．

［１９］　ＦｉｌａｔｏｖａＤＧ，ＳｅｒｅｇｉｎａＩＦ，ＦｏｔｅｅｖａＬＳ，ｅｔａｌ．
Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍ ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄｆｒｏｍ ａｇａｌｌｉｕｍ－

—８４２—

第２期 　岩　矿　测　试　
ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｙｋｃｓ．ａｃ．ｃｎ

２０２０年



ｂａｓｅｄａｎｔｉｃａｎｃｅｒｄｒｕｇｉｎｈｕｍａｎｕｒｉｎｅｕｓｉｎｇＩＣＰ－ＭＳ
［Ｊ］．ＡｎａｌｙｔｉｃａｌａｎｄＢｉｏａｎａｌｙｔｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１１，４００
（３）：７０９－７１４．

［２０］　邱德仁．原子光谱分析［Ｍ］．上海：复旦大学出版社，
２００２：３６７．
ＱｉｕＤＲ．ＡｔｏｍｉｃＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙＡｎａｌｙｓｉｓ［Ｍ］．Ｓｈａｎｇｈａｉ：
ＦｕｄａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，２００２：３６７．

［２１］　ＷｕＳＷ，ＺｈｅｎｇＸＸ．ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＯ２－ａｉｒ－
Ｃ２Ｈ２ｆｌａｍｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｂｙａｔｗｏ－ｌｉｎｅａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ｗａｙｏｆｇａｌｌｉｕｍ［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１０，３０
（１２）：２６－２９．

［２２］　武新宇．酸性介质中镓的吸附和萃取性质及回收工
艺研究［Ｄ］．西安：长安大学，２０１４．
ＷｕＸＹ．ＳｔｕｄｙｏｎｔｈｅＳｏｒｐｔｉｏｎａｎｄＥｘｔｒａｃｔｉｏｎＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ｏｆＧａｌｌｉｕｍ ｉｎ Ａｃｉｄｉｃ Ｍｅｄｉｕｍ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｄ］．Ｘｉ’ａｎ：Ｃｈａｎｇ’ａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０１４．

［２３］　ＨａｓａｎｉｎＴＨＡ，ＯｋａｍｏｔｏＹ，ＦｕｊｉｗａｒａＴ．Ａｆｌｏｗｍｅｔｈｏｄ
ｂａｓｅｄｏｎｓｏｌｖｅｎｔｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｃｏｕｐｌｅｄｏｎ－ｌｉｎｅｔｏａ
ｒｅｖｅｒｓｅｄｍｉｃｅｌｌａｒｍｅｄｉａｔｅｄｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
ｆｏｒｓｅｌｅｃｔｉｖｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇｏｌｄ（Ⅲ）ａｎｄｇａｌｌｉｕｍ（Ⅲ）
ｉｎｗａｔｅｒａｎｄｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓａｍｐｌｅｓ［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，２０１６，１４８：
７００－７０６．

［２４］　董学林，何海洋．泡沫塑料吸附分离富集 －电感耦合
等离子体质谱法测定稀土矿石中的镓［Ｊ］．岩矿测试，
２０１６，３５（１）：４２－４７．
ＤｏｎｇＸＬ，ＨｅＨＹ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｇａｌｌｉｕｍｉｎｒａｒｅ
ｅａｒｔｈ ｏｒｅ ｂｙ ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ ｃｏｕｐｌｅｄ ｐｌａｓｍａ－ ｍａｓｓ
ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ ｕｓｉｎｇ ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ ｆｏａｍ ｐｒｅ －
ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ／ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｒｏｃｋ ａｎｄ Ｍｉｎｅｒａｌ
Ａｎａｌｙｓｉｓ，２０１６，３５（１）：４２－４７．

［２５］　ＨａｓｓａｎｉｅｎＭＭ，ＭｏｒｔａｄａＷＩ，ＫｅｎａｗｙＩＭ，ｅｔａｌ．Ｓｏｌｉｄ
ｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎａｎｄｐｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍ，
ｉｎｄｉｕｍ，ａｎｄｔｈａｌｌｉｕｍｕｓｉｎｇｎｅｗｍｏｄｉｆｉｅｄａｍｉｎｏｓｉｌｉｃａ

［Ｊ］．ＡｐｐｌｉｅｄＳｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ，２０１７，７１（２）：２８８－２９９．
［２６］　ＡｍｉｎＡＳ，ＭｏａｌｌａＳＭＮ．Ｕｔｉｌｉｔｙｏｆｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ

ｆｏｒＵＶ－ｖｉｓｉｂｌｅｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
ｇａｌｌｉｕｍｉｎｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌａｎｄｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｓａｍｐｌｅｓ［Ｊ］．ＲＳＣ
Ａｄｖａｎｃｅｓ，２０１６，６（３）：１９３８－１９４４．

［２７］　ＡｎｔｈｅｍｉｄｉｓＡ．Ｇａｌｌｉｕｍｔｒａｃｅｏｎ－ｌｉｎｅｐｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ／
ｓｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｕｓｉｎｇａｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅｆｏａｍ
ｍｉｎｉ－ｃｏｌｕｍｎａｎｄｆｌａｍｅａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｉｎａｌｕｍｉｎｕｍａｌｌｏｙｓ，ｎａｔｕｒａｌｗａｔｅｒｓａｎｄｕｒｉｎｅ
［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，２００３，６０（５）：９２９－９３６．

［２８］　ＧｏｎｇＱ，ＷｅｉＸＬ，ＷｕＪＮ，ｅｔａｌ．Ａｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ
ｍｅｔｈｏｄｆｏｒｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍｉｎａｌｕｍｉｎｕｍ－
ｉｒｏｎｓａｍｐｌｅｓｂｙａｔｏｍｉｃｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＡｔｏｍｉｃ Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ， ２０１２，２７（１１）：
１９２０－１９２７．

［２９］　ＺｈａｎｇＺＨ，ＺｈａｎｇＨＢ，ＨｕＹＦ，ｅｔａｌ．Ｎｏｖｅｌｓｕｒｆａｃｅ
ｍｏｌｅｃｕｌａｒｌｙｉｍｐｒｉｎｔｅｄｍａｔｅｒｉａｌｍｏｄｉｆｉｅｄｍｕｌｔｉ－ｗａｌｌｅｄ
ｃａｒｂｏｎｎａｎｏｔｕｂｅｓａｓｓｏｌｉｄ－ｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｓｏｒｂｅｎｔｆｏｒ
ｓｅｌｅｃｔｉｖｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｇａｌｌｉｕｍｉｏｎｆｒｏｍｆｌｙａｓｈ［Ｊ］．Ｔａｌａｎｔａ，
２０１０，８２（１）：３０４－３１１．

［３０］　班俊生，任俊涛．地质样品中痕量镓的磷酸三丁酯纤
维棉富集及其在电感耦合等离子体原子发射光谱法

测定中的应用［Ｊ］．冶金分析，２０１３，３３（８）：６８－７１．
ＢａｎＪＳ，ＲｅｎＪＴ．Ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍ ｉｎ
ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌｓａｍｐｌｅｂｙｔｒｉｂｕｔｙｌｐｈｏｓｐｈａｔｅｃｅｌｌｕｃｏｔｔｏｎａｎｄ
ｉｔｓａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｉｎ ＩＣＰ －ＡＥＳ ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ［Ｊ］．
ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１３，３３（８）：６８－７１．

［３１］　《岩石矿物分析》编委会．岩石矿物分析（第四版
第一分册）［Ｍ］．北京：地质出版社，２０１１：７２４．
ＴｈｅＥｄｉｔｏｒｉａｌＣｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｆ ＜ Ｒｏｃｋ ａｎｄ Ｍｉｎｅｒａｌ
Ａｎａｌｙｓｉｓ＞．ＲｏｃｋａｎｄＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ（ＴｈｅＦｏｕｒｔｈ
Ｅｄｉｔｉｏｎ：Ｖｏｌ．Ⅰ）［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＧｅｏｌｏｇｉｃａｌＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇ
Ｈｏｕｓｅ，２０１１：７２４．

—９４２—

第２期 叶陆芳，等：固相萃取掺氧空气－乙炔火焰原子吸收光谱法测定水和植物样品中的痕量镓 第３９卷



ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＴｒａｃｅＧａｉｎＷａｔｅｒａｎｄＰｌａｎｔＳａｍｐｌｅｓｂｙＯ２ －ｄｏｐｅｄ
Ａｉｒ－ＡｃｅｔｙｌｅｎｅＦＡＡＳｗｉｔｈＳｏｌｉｄＰｈａｓｅＥｘｔｒａｃｔｉｏｎＰｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ

ＹＥＬｕ－ｆａｎｇ，ＳＯＮＧＸｉａｏ－ｈｕａ，ＹＵＤａｉ－ｓｈｕｎ，ＹＡＮＧＸｉａｏ－ｍａｎ，ＸＩＥＷｅｎ－ｇｅｎ，
ＷＵＳｈａｏ－ｗｅｉ

（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＣｈｅｍｉｓｔｒｙａｎｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＨｕｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｆｏｒＮａｔｉｏｎａｌｉｔｉｅｓ，Ｅｎｓｈｉ４４５０００，Ｃｈｉｎａ）

ＨＩＧＨＬＩＧＨＴＳ
（１）Ａｃｈｅａｐｓｏｌｉｄ－ｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｍｅｄｉａｗａｓｐｒｅｐａｒｅｄ．
（２）ＰｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅＧａｉｎｗｅａｋａｃｉｄｉｃｓｙｓｔｅｍｂｙｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｗａｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．
（３）ＡｍｅｔｈｏｄｆｏｒｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍｂｙＯ２－ａｉｒ－Ｃ２Ｈ２ ＦＡＡＳｗｉｔｈｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｗａｓ

ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ，ａｎｄｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＦＡＡＳｗａｓｅｘｔｅｎｄｅｄ．

ＡＢＳＴＲＡＣＴ
ＢＡＣＫＧＲＯＵＮＤ：Ａｔｐｒｅｓｅｎｔ，ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ
ｓｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔｏｆｇａｌｌｉｕｍｉｓｍｏｓｔｌｙｂｉａｓｅｄｔｏｔｈｅ
ｓｔｒｏｎｇａｃｉｄｉｃｓｙｓｔｅｍ，ｗｈｉｃｈｂｒｉｎｇｓａｓａｆｅｔｙｒｉｓｋｔｏｔｈｅ
ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｎｄｎｅｅｄｓａｃｉｄ－ｐｒｏｏｆａｐｐａｒａｔｕｓ．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｔｈｅ
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ ｉｓ ｅａｓｉｌｙ ｃｏｎｔａｍｉｎａｔｅｄ， ｒｅｓｕｌｔｉｎｇ ｉｎ ｈｉｇｈ
ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｖａｌｕｅｓ．
ＯＢＪＥＣＴＩＶＥＳ： Ｔｏ ｄｅｖｅｌｏｐ ａ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ
ｓｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｐｒｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅＧａｕｎｄｅｒｗｅａｋｌｙ
ａｃｉｄｉｃｃｏｎｄｉｔｉｏｎ．
ＭＥＴＨＯＤＳ：Ｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｍｅｄｉｕｍ ｆｏｒＧａｗａｓ
ｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｕｓｉｎｇｍｏｄｉｆｉｅｄｌａｒｇｅｐｏｒｏｕｓａｄｓｏｒｐｔｉｏｎｒｅｓｉｎｗｉｔｈｃｅｔｙｌ－ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ－ａｍｍｏｎｉｕｍｂｒｏｍｉｄｅａｎｄｌｏａｄｉｎｇｉｔ
ｗｉｔｈ２－ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌｐｈｏｓｐｈｏｎｉｃａｃｉｄ－２－ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌｅｓｔｅ．Ｔｈｅｓｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｌｉｄｐｈａｓｅ
ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎｗｅｒｅｓｔｕｄｉｅｄｉｎｄｅｔａｉｌ．
ＲＥＳＵＬＴＳ：Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｔｈｅｓｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍｗａｓｉｄｅａｌｗｈｅｎｔｈｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｗｅｒｅｍｉｌｄ．Ｔｈｅｍａｘｉｍｕｍｒｅｃｏｖｅｒｙ（９９％）ｏｆＧａｗａｓａｃｈｉｅｖｅｄｉｎｓａｍｐｌｅｓｏｌｕｔｉｏｎｗｉｔｈｐＨｏｆ２．５．Ｔｈｅ
ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｇａｌｌｉｕｍｗｅｒｅｏｐｔｉｍｉｚｅｄｆｏｒｏｘｙｇｅｎｄｏｐｅｄａｉｒ－ａｃｅｔｙｌｅｎｅｆｌａｍｅａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ（ＦＡＡＳ），ａｎｄｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｗａｓｉｍｐｒｏｖｅｄｏｎｔｈａｔｏｆｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｌｉｍｉｔｏｆｔｈｅ
ｏｖｅｒａｌｌｍｅｔｈｏｄ（３σ）ｗａｓ２．６ｎｇ／ｍＬｂｙＩＵＰＡＣｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｓｔａｎｄａｒｄｄｅｖｉａｔｉｏｎ（ＲＳＤ，ｎ＝７）ｗａｓ
２．８７％．Ｔｈｅｒｅｃｏｖｅｒｉｅｓｆｏｒｓｐｉｋｅｄｓｏｌｕｔｉｏｎｒａｎｇｅｄｆｒｏｍ９５．７％ ｔｏ１０２．０％，ａｎｄａｔｈｅｏｒｙｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔｆａｃｔｏｒｏｆ４０
ｗａｓｏｂｔａｉｎｅｄ．
ＣＯＮＣＬＵＳＩＯＮＳ：Ｔｈｉｓｍｅｔｈｏｄｈａｓｂｅｅｎｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｌｙａｐｐｌｉｅｄｔｏｔｈｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｒａｃｅｇａｌｌｉｕｍｉｎｔａｐｗａｔｅｒ，
Ｃｈｉｎｅｓｅｍｅｄｉｃｉｎｅａｎｄｈｙｄｒｏｐｏｎｉｃｖｅｇｅｔａｂｌｅｓａｍｐｌｅｓ．Ｉｔｉｓｓｉｍｐｌｅ，ｑｕｉｃｋａｎｄｒｅｌｉａｂｌｅ．

ＫＥＹＷＯＲＤＳ：ｗａｔｅｒ；ｐｌａｎｔ；Ｇａ；ｓｏｌｉｄｐｈａｓｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ；ｏｘｙｇｅｎｄｏｐｅｄａｉｒａｃｅｔｙｌｅｎｅｆｌａｍｅ；ａｔｏｍｉｃａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ

—０５２—

第２期 　岩　矿　测　试　
ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｙｋｃｓ．ａｃ．ｃｎ

２０２０年


